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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 15 ноября 2018 года № РЗН 2018/7817

На медицинское изделие
К омплекты  узлов, деталей п инструм ентов для сборки аппаратов внеш ней  
ф иксации при перелом ах костей но ТУ 32.50.22.127-002-50640696-2017

Н астоящ ее регистрационное удостоверение вы дано
О бщ ество с ограниченной ответственностью  "Н аучно-производственная фирма  
"Т итанМ едС ервис" (ООО "НПФ  "Т итанМ едС ервис"), Россия,
420059, Республика Т атарстан , г. К а;ань, ул. O penoypi екни тр ак з, д. 20, оф. 206

П роизводитель
О бщ ество с ограниченной ответственностью  " Н аучно-производственная фирма  
"ТитанМ едС ервис" (ООО "НПФ  "Т итанМ едС ервис"), Россия,
420059, Республика Т атарстан , ■. К азань, ул. О ренбургский гр ак т ,д . 20, оф. 206

М есто производства медицинского изделия
О О О  "НПФ  "Т итанМ едС ервис", Россия, 420059, Республика Т атарстан , 
г. К азань, ул. О ренбургский тракт, д. 20

Н омер регистрационного досье №  Р Д -21044/2266 от 13.02.2018  

Вид м едицинского изделия 266550
КОПИЯ ВЕРНА

; Д иректор

К ласс потенциального риска применения м едицинского изделия 1

Код О бщ ероссийского классиф икатора продукции по видам экономической 
деятельности  32.50.22.127

Н астоящ ее регистрационное удостоверяй»© имеет прилож ение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 15 ноября Ж ! 8 года № 773 /""  
допущ ено к обращ ению  на территории 'российской  Ф едерации.

Руководи гель Ф едеральной служ бы
по надзору в сфере здравоохранения j V  7 М .А. М ураш ко
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА П О  Н А Д ЗО РУ  В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗО Р)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 15 ноября 2018 года № РЗН 2018/7817

Л и с т  1

Н а медицинское изделие
К омплекты  узлов, деталей и инструм ентов для сборки аппаратов внеш ней  
ф иксации при переломах костей по ТУ 32.50.22.127-002-50640696-2017, в составе:
1. Д уги, варианты исполнения:
- дуга - радиусом от 80 до 165 мм с шагом 5 мм;
- дуга 60° - радиусом от 130 до 165 мм с шагом 5 мм.
2. К ольца, варианты исполнения:
- кольцо - диаметром от 100 до 240 мм с шагом 10 мм;
- кольцо 5 '8 - диаметром от 130 до 180 мм с шагом 10 мм.
3. П олукольца, варианты исполнения:
- полукольцо - диаметром от 100 до 240 мм с ш агом 10 мм;
- полукольцо с отогнутыми концами - диаметром  от 120 до 150 мм с ш агом 10 мм.
4. П лан ки .варианты  исполнения:
- планка - длиной от 38 до 126 с шагом 11 мм:
- планка винтовая - длиной от 46 до 80 с шагом 21 мм.
5. Б алки .варианты  исполнения:
- балка - длиной от 159 до 335 мм с шагом 11 мм;
- балка с резьбовы м хвостовиком - длиной от 131 до 251 мм с ш агом 20 мм...
6. К ронш тейны , варианты исполнения:
- кронш тейн с резьбовы м отверстием - длиной от 22 до 55 мм с ш агом 11 мм
- кронш тейн с резьбовым хвостовиком - длиной от 32 до 65 мм с ш агом 11 мм
- кронш тейн ш аровой с резьбовым хвостовиком - длиной 52 мм;
- кронш тейн ш аровой с отверстием - длиной 43 мм;
- кронш тейн двухосевой - длиной 25 мм.
7. С тержни, варианты исполнения:
- стерж ень резьбовой - длиной от 60 до 300 мм с шагом 5 мм;
- стержень резьбовой с отверстием - длиной от 60 до 120 мм с шагом 5 мм;
- стерж ень телескопический - длиной от 100 до 300 мм с ш агом 50 мм:
- стерж ень диетракциоины й - длиной от 40 до 100 10 мм.
8. П риставка радиусная - радиусом от 25 до 3 5 |Ш  с шагом 5 мм.
9. В тулка - диаметром 12 мм.
10. Ш айбы, варианты  исполнения:
- ш айба с пазом - с внутренним диаметром 1  мм;
- ш айба - диаметром от 10 до 22 мм с шагом 2 мм
11. М уфты, варианты исполнения:
- муф та - длиной от 20 до 60 мм с ш агом 10 мм:
Руководитель Ф едеральной службы  
но надзору в сфере здравоохранении
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА П О  НА ДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДГА В НАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ f
от 15 ноября 2018 г о д а  РЗН 2018/7817

Л и с т  2

- муфта супримскс - длиной от 20 до 60 мм с шагом 10 мм.
12. Болты, варианты исполнения:
- болт-спицеф иксатор - диаметром Мб мм:
- болт с отверстием - диаметром Мб мм:
-б о л т  по ГОСТ 7798-70.
13.1 айка по ГОСТ 5915-70.
14. Ключи, варианты исполнения:
- клю ч торцовый - присоедини чельный размер 10 мм;
- ключ рожковый - присоединительны й размер 10, 19 мм:
- клю ч стержневой - присоединительны й размер 6 мм:
- ключ - присоединительный размер от 8 до 21 мм.
15. С пиценатягиватели, варианты исполнения:
- спиденатятиватель - длиной 110 мм:
- спиценатягиватель тарированный - длиной 200 мм.
16. О твёртки, варианты исполнения:
- отвертка - длиной 250 мм;
- отвертка с винтофнксатором - длиной 155 мм;
- отвертка каню лированная - длиной 250 мм; '
- отвёртка Т - образная - длиной 165 мм.
7. М етчики, варианты  исполнения:
- метчик - диаметром от 2.7 до 6,5 мм; _ _ , - ~ *>, '£•/ /Л к
- метчик каню лированныи - диаметром от 2.7 до (О  мм.
8. Сверла, варианты исполнения:
- сверло - диаметром от 1,0 до 10,0 мм;
- сверло каню лированное - диаметром от 1.0 до 10.0 мм.
19. Н аиравитель - под сверла диаметром от 2.2 до 42 мм с шагом 0.1 мм и диаметром
от 6.5 до 8 мм с шагом 0.1 мм. ‘(ОПИЯ ВЕРНА" '
20. Рукоятка для метчиков и отверток - длиной 160 мм.
2 1. О кстрактор-под шлиц - диаметром от 2 до 5 мм ,..... * , Д иректор
22. Кусачки - длиной 190 мм. - . --------- гаяим^ллин Ф.щ
23. И згибатель пластин - под пластины длнниЙ 230, 200 мм.
24. С коба для скелетного вытяжения - шириной от 80 до 210- мм еш аго м  10 мм.
25. П ила Д жигли - длиной от 300 до 800 мм с шагом 25 мм
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